I. Pytania potencjalnego wykonawcy dot. czesci A - aparat usg oka

Pytanie 1: Czy Zamawiajacy dopusci aparat z najwyzszg dostepng na rynku rozdzielczoscia i czutoscig
obrazowania:

- sonda B (50 mikrondw rozdzielczos¢ osiowa, 100 mikrondw rozdzielczos¢ poprzeczna)

- sonda UBM (33 mikronow - rozdzielczos¢ poprzeczna, 23 mikron - rozdzielczo$¢ osiowa)

najlepszy stosunek sygnatu do szumu (brak koniecznosci stosowania wysokich wartosci wzmocnienia
echogenicznosci - szczegdtowosc bez artefaktow) wzmocnienie max 90 dB, konstrukcja sektorowa?

Odpowiedz: Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamowienia nie okreslit minimalnych parametrow
dotyczacych rozdzielczosci i czutosci sond.

Pytanie 2: Czy Zamawiajacy w kwestii niezawodnosci sond okresla dodatkowy, minimalny wymagany
okres gwarancji na sondy? Czy Zamawiajgcy dopusci elektryczny naped przetwornika?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamoéwienia okreslit minimalny okres gwarancji
wynoszacy 24 miesigce w odniesieniu do catego urzadzenia.

Zamawiajagcy w opisie przedmiotu zamowienia nie okreslit wymaganego rodzaju napedu
przetwornika. Jednoczes$nie w kryteriach oceny wskazano, ze punktowana bedzie realizacja ruchu
przetwornika za pomocg napedu magnetycznego.

Pytanie 3: Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie zawierajace 4 formuty (Holladay-I, SRK-T, Haigis,
Hoffer-Q) oraz najwyzszg doktadnosc¢ pomiaru

- kliniczna 100 mikronéw

- elektroniczna 50 mikronow?

Odpowiedz: Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamodwienia wymaga posiadania przez urzadzenie
czterech ww. formut przeliczeniowych, jednoczesnie nie okresla wymaganej minimalnej dokfadnosci
pomiaru.

Pytanie 4: Czy Zamawiajacy wymaga mozliwosci dokonywania badania dynamicznego (rejestracja
min. 25 klatek na sekunde w trybie B) - ptynnego obrazowania ruchu w czasie rzeczywistym w trybie
B? Unikalne rozwigzanie utatwia rozrdznienie struktur oka (odwarstwianie siatkéwki , odtgczanie
btony granicznej tylnej) oraz obserwacje ruchu komérek np. w przypadku krwotoku.

Odpowiedz: Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamdwienia nie zawart wymagan dotyczgcych badania
dynamicznego.

Pytanie 5: Czy Zamawiajgcy wymaga mozliwosci zmiany czufosci sondy poprzez regulacje energii
transmitowanej w czasie rzeczywistym (B, UBM) w celu uzyskania optymalnej szczegétowosci

poszczegdlnych struktur gatki ocznej?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamoéwienia nie zawart wymagan dotyczacych
mozliwosci zmiany czutosci sondy poprzez regulacje energii.
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